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 Zamość 2012-03-16 
 

Do wszystkich zainteresowanych Wykonawców   
 
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego nr 9 /PN/12 na dostawę sprzętu medycznego  
 

 
WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ 

 
Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. w Zamościu , działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4  
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 
759), w związku z wnioskami Wykonawców o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, poniżej podaje treść pytań i odpowiedzi: 
Pytanie 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia – zadanie nr 3 do 7 
tygodni od daty podpisania umowy lub inny dłuższy termin zaproponowany przez Zamawiającego?  
Przedmiotem zamówienia jest sprzęt medyczny, który konfigurowany jest zgodnie z wymogami 
Zamawiającego, proces jego produkcji może zatem zostać rozpoczęty dopiero po podpisaniu umowy 
z Zamawiającym. Ponadto wydłużenie terminu dostawy pozwoli na wzięcie udziału w postępowaniu 
większej ilości oferentów co znacznie zwiększy konkurencyjność składanych ofert.  
Odpowied ź: NIE 
 
Pytanie 2 
Czy Zamawiający zgodzi się na zmniejszenie kar umownych w przypadku opóźnień w dostawie z 
0,2% wartości brutto za każdy dzień zwłoki na 0,1% lub inną niższą stawkę zaproponowaną przez 
Zamawiającego? Proponowane kary umowne są wysokie, zwłaszcza biorąc pod uwagę krótki termin 
realizacji zamówienia. 
Odpowied ź: NIE 
 
Dotyczy Zadania nr 3 – fotel zabiegowy – 1 szt. 
Pytanie 3  

Czy Zamawiający oczekuje do zaoferowania mobilny fotel zabiegowy, wyposażony w podwójne koła o 
średnicy 125mm z centralną blokadą i w którym dodatkowo prawe przednie koło spełnia funkcję koła 
kierunkowego, co znacznie ułatwia prowadzenie fotela? Wskazane rozwiązanie jest korzystniejsze od 
wymaganego, gdyż gwarantuje pełną mobilność fotela, jego unieruchomienie, a także transportowanie 
chorych. 
Odpowied ź: Zamawiaj ący dopuszcza, ale nie wymaga.  

Pytanie 4  
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel dla pacjentów z elektryczną regulacją wysokości w 
zakresie od 54 do 87cm? Parametr pierwszy jest korzystniejszy od wymaganego, gdyż zapewnia 
większe bezpieczeństwo opuszczania siedziska przez pacjentów o niższym wzroście, tak by nie 
musieli z niego zeskakiwać, natomiast drugi mimo, iż nieznacznie odbiega od wymaganego jest 
wystarczający dla pełnego komfortu chorych o wyższym wzroście. 
Odpowied ź: Nie, zgodnie ze SIWZ.  
Pytanie 5  
Czy Zamawiający oczekuje do zaoferowania fotel z funkcją Trendelenburga na poziomie -8°? 
Parametr ten zapewnia najlepsze wykorzystanie fotela w praktyce użytkowej. 
Odpowied ź: Zamawiaj ący dopuszcza, ale nie wymaga.  
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Pytanie 6  

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel zabiegowy o długości wynoszącej 168cm? 
Wskazana długość jest optymalnie dostosowana do wzrostu chorych i zapewnia im pełny komfort 
podczas przeprowadzanych zabiegów. 
Odpowied ź: Nie, zgodnie z SIWZ.  

Pytanie 7 
Czy Zmawiający oczekuje do zaoferowania wysokiej jakości fotel dla pacjentów wyposażony w 
wielopozycyjne podłokietniki, przeznaczone do iniekcji wraz z zaciskami, umożliwiające 
przeprowadzanie podstawowych zabiegów, w tym przede wszystkim podawanie cytostatyków, 
chemioterapię i dializoterapię? Podłokietniki te stanowią wyposażenie niezbędne dla fotela 
zabiegowego. 

Odpowied ź: Zamawiaj ący nie oczekuje.  

Pytanie 8 zadanie nr 1 
Czy Zamawiający dopuści wydajność 35l/min? 
Odpowied ź:  Nie, zgodnie ze SIWZ. 
 
Pytanie 9 zadanie nr 1  
Czy Zamawiający dopuści poziom głośności 42 dB, który to jest nierozróżnialnie większy dla 
ucha od 40 DB? 
Odpowied ź: TAK 
 
Pytanie 10 zadanie nr 3  
Czy Zamawiający dopuści fotel zabiegowy 5 segmentowy? 
Odpowied ź: Nie, zgodnie ze SIWZ 
 
Pytanie 11 zadanie nr 3  
Czy Zamawiający dopuści regulację wysokości siedziska od 740-1040mm? 
 
Odpowied ź: Nie, zgodnie ze SIWZ 
 
Pytanie nr 12 zadanie nr 1 
Czy Zamawiający dopuści ssak elektryczny jezdny z maksymalną wydajnością 45 l/min (mierzoną w 
zakresie pracy za zbiornikiem na wydzieliny)? 
Odpowied ź: Nie, zgodnie ze siwz .  
 
Pytanie nr 13 zadanie nr 1 
Czy Zamawiający dopuści ssak elektryczny z włącznikiem/wyłącznikiem nożnym nie zintegrowanym z 
wózkiem? Zastosowanie włącznika/wyłącznika nożnego nie zintegrowanego z wózkiem umożliwia 
sterowanie pracą ssaka przez samego chirurga podczas zabiegu nie angażując w to innego 
personelu. 
Odpowied ź:  Nie, zgodnie ze siwz 
 
Pytanie nr 14 zadanie nr 1 
Czy Zamawiający dopuści ssak elektryczny z możliwością zamocowania do 4 zbiorników o 
pojemności od 1 do 4l? Rozwiązanie to w zupełności wystarczy podczas pracy na oddziałach 
szpitalnych oraz przy zabiegach operacyjnych. 
Odpowied ź:  TAK 
 
Pytanie nr 15 zadanie nr 1 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ssak w innej wersji niż AP (pracy w atmosferze stężonych 
gazów anestetycznych)? Chcielibyśmy nadmienić, iż nie ma takiego wymogu by ssaki posiadały 
możliwość pracy w atmosferze gazów anestetycznych, jednocześnie obecnie każda sala operacyjna 
wyposażona jest w odciąg gazów anestetycznych co niweluje jakiekolwiek zagrożenie nie tylko ze 
strony ssaka, ale również innych urządzeń pracujących na ssali operacyjnej. 
Odpowied ź:  TAK 
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Zadanie nr 3 – fotel zabiegowy – 1 sztuka. 
Pytanie nr 16 
Czy Zamawiający przychyli się do prośby i wydłuży termin realizacji zamówienia (zadanie nr 3 – fotel 
zabiegowy) do 8 tygodni? 
Odpowied ź: Nie  
Pytanie nr 17  
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel zabiegowy mobilny, na kółkach (każde z 
indywidualną blokadą jazdy i obrotu) ale bez centralnej blokady kół? 
Odpowied ź:  Nie, zgodnie ze siwz.  
 
Pytanie nr 18  
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel zabiegowy z elektryczną regulacją wysokości 
siedziska w zakresie od 570 do 880mm ? 
Odpowied ź:  Nie, zgodnie ze siwz.  
 
Pytanie nr 19  
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel zabiegowy o całkowitej szerokości równej 100cm ? 
Podany wymiar uwzględnia podpórki pod ręce ustawione równolegle do siedziska fotela.  
Odpowied ź:  Nie, zgodnie ze siwz  
 
Pytanie nr 20  
Czy Zamawiający przychyli się do prośby i zmieni zapis w 13 punkcie zestawienia parametrów na: 
„Maksymalnie 3 udokumentowane naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu 
przedmiotu zamówienia uprawniające do wymiany tego elementu lub podzespołu na nowy” ? 
Odpowied ź:  Nie, zgodnie ze siwz  
 
Pytanie nr 21  
Czy Zamawiający przychyli się do prośby i wydłuży czas reakcji serwisu po zgłoszeniu awarii do 72 
godzin? 
Odpowied ź:  Zamawiaj ący wyra ża zgod ę i wydłu ża czas reakcji serwisu do 72 godzin.  
Pytanie nr 22  
Czy Zamawiający przychyli się do prośby i zmieni zapis w 15 punkcie zestawienia parametrów na: 
„Jeden bezpłatny przegląd gwarancyjny w okresie gwarancji wraz z materiałami do niego użytymi” ? 
Odpowied ź:  Nie, zgodnie ze siwz. 
       
Zadanie nr 1 –Ssak elektryczny jezdny – 2 szt. 
Pytanie nr 23 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ssaka o wydajności 70 l/min,  
z precyzyjnym regulatorem podciśnienia, max podciśnienie 95 kPa, z możliwością ustawienia 90 kPa, 
jak wymaga Zamawiający, poziom głośności 45 dB  
Reszta parametrów zgodna z SIWZ 

 
Odpowied ź:  Zgodnie ze SIWZ. 

 
Zadanie nr 4 - pulsoksymetr – 3 szt. 
Pytanie 24 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania pulsoksymetr z ekranem graficzny LCD z możliwością 
rotacji ekranu: pion i poziom? 
Odpowied ź: Nie 
Pytanie 25  

Czy Zamawiający dopuści do postępowania pulsoksymetr o zakresie pomiaru częstotliwości tętna w 
zakresie od30 do 250 uderzeń na minutę? 

Odpowied ź: Nie, zgodnie ze siwz. 

Pytanie 26  
Czy Zamawiający dopuści do postępowania pulsoksymetr, który pozwala na 6h pracy na 
akumulatorze? 
Odpowied ź: Nie, zgodnie ze siwz.  
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Zadanie nr 4 - pulsoksymetr – 1 szt. 
Pytanie 27  
Czy Zamawiający dopuści do postępowania pulsoksymetr o zakresie pomiaru częstotliwości tętna w 
zakresie od 30 do 250 uderzeń na minutę? 

Odpowied ź: Nie, zgodnie ze siwz. 

Pytanie 28  

Czy Zamawiający dopuści do postępowania pulsoksymetr o zakresie pomiaru częstotliwości tętna w 
zakresie od 15 do 300 uderzeń na minutę? 
Odpowied ź: TAK  
 
Pytanie 29  
Czy Zamawiający dopuści do postępowania pulsoksymetr z możliwością stabilnego postawienia 
urządzenia lecz bez możliwości   zamontowania na uchwytach ściennych? 
Odpowied ź: Nie  
 
Pytanie 30  
Czy Zamawiający dopuści do postępowania pulsoksymetr z ekranem graficzny LCD z możliwością 
rotacji ekranu: pion i poziom? 
Odpowied ź: TAK 
 
Pytanie 31  
Czy Zamawiający dopuści do postępowania pulsoksymetr bez możliwości przesyłu danych do 
komputera? Urządzenie ma możliwość podłączenia drukarki w celu wydruku danych. 
Odpowied ź: Nie  
 

Pytanie 32  

Czy Zamawiający dopuści do postępowania pulsoksymetr o błędzie pomiaru pulsu nie większy +/- 2 
bpm dla częstotliwości pulsu od 30 d0 250 bpm? 
Odpowied ź:  TAK 
 
 
 
 


