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 Zamość 2012-03-19 
 

Do wszystkich zainteresowanych Wykonawców   
 
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego nr 9 /PN/12 na dostawę sprzętu medycznego  
 

 
WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ 

 
Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. w Zamościu , działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4  
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 
759), w związku z wnioskami Wykonawców o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, poniżej podaje treść pytań i odpowiedzi: 
Pytanie nr 1  
Zadanie 3  Fotel zabiegowy –1 szt. 
Czy Zamawiający dopuści  fotel przejezdny, wszystkie koła z możliwością blokady – z indywidualną 
blokadą kół, bez blokady centralnej? 
Odpowied ź:  Nie 
 
Pytanie nr 2 
Czy Zamawiający dopuści fotel z centralną i kierunkowa blokadą kół? 
Odpowied ź: TAK  
 
Pytanie nr 3 
Czy Zamawiający dopuści fotel multi-funkcjonalny przeznaczony do przeprowadzania badań, wlewów, 
dializ z elektryczną regulacją nachylenia segmentu pleców oraz nachylenia segmentu siedziska, o 
konstrukcji 3 segmentowej tj. segmentu pleców oraz zintegrowanego segmentu  siedziska i nożnego ? 
Odpowied ź:  TAK 
 
Pytanie nr 4 
Czy Zamawiający dopuści fotel z regulacją wysokości w zakresie 610-1100 mm? 
Odpowied ź: TAK 
 
Pytanie nr 5 
Czy Zamawiający dopuści fotel  wyposażony w podłokietniki z możliwością demontażu na czas 
transportu, z możliwością zamiany kąta położenia względem fotela jak i jego nachylenia?  
Odpowied ź:  TAK 
 
Pytanie nr 6 
Czy Zamawiający wymaga aby fotel  wyposażony był w podłokietniki z możliwością demontażu na 
czas transportu, z możliwością zamiany kąta położenia względem fotela jak i jego nachylenia? 
Odpowied ź: Zamawiaj ący nie wymaga. 
 
Pytanie nr 7 
Czy Zamawiający dopuści fotel o szerokości leża 590 mm oraz szerokości całkowitej 900 mm wraz z 
podłokietnikami? Oferowany parametr w żaden sposób nie wpłynie na funkcjonalność i użyteczność 
oferowanego fotela, a wręcz jest parametrem zapewniającym większy komfort pacjenta. 
Odpowied ź: TAK 
 
Pytanie nr 8 
Czy Zamawiający dopuści fotel o kolorze tapicerki innym niż niebieski oraz o szarej barwie 
podłokietników? 
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Odpowied ź: Nie, zgodnie ze SIWZ. 
 
Pytanie nr 9 
Czy Zamawiający wymaga konstrukcji fotela kolumnowej umożliwiającej skuteczną dezynfekcję i 
zapobieganie zakażeniom szpitalnym? 
Odpowied ź: Zamawiaj ący dopuszcza ale nie wymaga.  
 
Pytanie nr 10 
Pyt. dot. SIWZ: 
Czy z uwagi na fakt, że oryginalne ulotki  producenta, jako materiały do ogólnej dystrybucji mogą nie 
zawierać wszystkich szczegółowych danych wyspecyfikowanych przez Zamawiającego  - 
Zamawiający uzna za wystarczające złożenie materiałów firmowych autoryzowanego dystrybutora 
oraz oświadczenia, iż  oferowany asortyment spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego? 
Odpowied ź:  TAK  
 
Pytanie nr 11 
 
Projekt umowy §6 pkt. 6 
Czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację ww. zapisu tak by otrzymał on następujące brzmienie: 
„Wykonawca dokona wymiany na danego elementu lub podzespołu na nowy jeżeli w okresie 
gwarancji serwis dokona trzech napraw tego samego elementu lub podzespołu i będzie on nadal 
wykazywał wadę.” 
Odpowied ź:  NIE 
 
Pytanie 12 zadanie nr 2 
Czy Zamawiający dopuści do przetargu najnowocześniejszy, turbinowy respirator kliniczno—
transportowy, spełniający wymagania specyfikacji technicznej bez ciśnieniowego trybu 
rozpoznawania oddechu własnego pacjenta z triggerem objętościowym w zakresie 1-20l/min? 
Odpowied ź: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów siwz.   
 
Pytanie nr 13 
Pkt. 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie respiratora bez możliwości zasilania DC 12 V? 
Odpowied ź: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów siwz.   
 
Pytanie nr 14  
Pkt. 23 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie respiratora z ciśnieniem wdechowym PCV w 
zakresie 2060? 
Odpowied ź:  Zamawiaj ący nie zmienia zapisów siwz.   
 
Pytanie nr 15  
Pkt. 25 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie respiratora z ciśnieniem PEEP 0-40 cmH2O, 
CPAP 0-30 cmH2O? 
Odpowied ź: Wyra żamy zgod ę.  
 
Pytanie nr 16  
Pkt. 27 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie respiratora z ciśnieniowym trybem 
rozpoznawania oddechu własnego pacjenta w zakresie 0,1-10 cmH2O? 
Odpowied ź:  Zamawiaj ący nie zmienia zapisów siwz.  
 
Pytanie nr 17  
Pkt. 43 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie respiratora bez możliwości pracy w 
środowisku MRI? 
Odpowied ź:  Zamawiaj ący nie zmienia zapisów siwz. 


