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Zamgct, dnia 05.04.2013r.

Zapytanie ofertowe o wartdci nie przekraczajacej 14 tys. Euro na
dostawe systemu do koblacji artroskopowej

| Zamawiaj acy:

Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o. o.

ul. Peowiakéw 1

22-400 Zamét

NIP: 922-26-93-037

REGON: 951217536

www.szpital.com.pl

e-mail:mbober@szpital.com.pl

Godziny urzdowania: od poniedziatku dogbku, godz. 7:30 — 15:00

Il Opis przedmiotu zaméwienia:

System do koblacji artroskopowej

Aparat bipolarny generujcy fale RF - cgstotliwos¢ 100 kHz. Do koblacji tkanek rgkich z
wykorzystaniem w artroskopii i matoinwazyjnego leoia $ciggien i powkezi przezskornie i na
otwarto. Zasilanie 230V 50Hz. Brak koniecZaio dodatkowego oprogramowania. Biavosé
zastosowania w procedurach neuro-ortopedycznyclzaddenie przenmie poniej 15 kg.
Automatyczna kontrola mocy maksymalnej zake od zastosowanej elektrody.
Sygnalizacja g@wickowa i swietlna dla r@nych typéw pracy i alarmow /mbwa do ustawienia
parametrow granicznych. Automatyczny wognik przy zblieniu elektrody do optyki oraz
automatyczny wicznik po oddaleniu od optyki — bez koniecgriggonownego wijczania ¢cznego.
Wbudowany Timer do zabiegow matoinwazyjnego le@zé&tiegien i powkezi z wzyciem elektrody
TOPAZ. Funkcja pomiaru rzeczywistej temperaturyrop@nych tkanek w stawie oraz siwosé¢
ustawienia temperatury roboczej maksymalnej podeabgegu.

llasé: 1 sztuka.

Elektrody kompatybilne z wyej wymienionym aparatem, nie przekrageaj temperatury 60°C, o
réznych katach zgecia, z odsysaniem i bez, z wiwoscia obkurczania tkanek rikich.
Sterowanie elektrod iae lub gczne w zalenosci od typu elektrod. Gbokas¢ dziatania na tkanki
miekkie do 120 mikronow.

Specyfikacja elektrod:

» Elektroda do opracowania chstki stawowej, niskotemperaturowa, ze wskkiem na
roboczym kacu elektrody, zmieniagym kolor przy przekroczeniu 50° C, wyprofilowana
pod katem 15°
llo§é: 2 sztuki
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» Elektroda do usuwania i modyfikacji tkanek e¢ikkich w obebie stawu kolanowego,
wyprofilowana pod katem 50°
llosé: 3 sztuki

» Elektroda do usuwania i modyfikacji tkanekghkkich stawu barkowego, wyprofilowana
pod katem 90°
llo§é: 3 sztuki

» Elektroda w ksztalcie topatki do zabiegdéw uwaln@éaobgbka o kcie zgkcia 20°
llos§é: 1 sztuka

» Elektroda taca w ksztatcie haczyka doecia i koagulacji (troczkéw) odcie zgicia 30°
llos¢: 1 sztuka

[ll. Wymagany przez Zamawigjego termin realizacji: 21 dni od dnia podpisanmadwy.

IV. Przy wyborze oferty Zamawiggy bedzie kierowat si kryterium: Cena — 100 %.
Cena ofertowa zawiera wszystkie sktadnikigzane realizagjzamdéwienia.

V. Termin zt@zenia oferty: 12.04.2013r. do godz. 12.00.
VI. Oferte nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiagego — budynek Administracji, 1l giro, pokoj 222,

poczt elektronicza: mbober@szpital.com.plfaxem: nr 84/ 638 51 45 lub pogzha adres
Zamawiajcego.

VII. Osobami uprawnionymi do kontaktéw z Wykonawadasqt Matgorzata Bober tel. 84/677 50
31, 512 384 952, lek. Mirostaw Brzyski tel. 84 &x¥ 76.

Zafaczniki:
1. Formularz ofertowy.
2. Wzér umowy

Pes
Zamojskiego Szpitala Niepubliczn&pmw z o. o.
mgranMariusz Paszko
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