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Do Wszystkich Wykonawcow

Dot: Przetargu nieograniczonego nr_10/PN/14 na dostawe sprzetu medycznego jednorazowego uzytku”

WYJASNIENIA ZWIAZANE Z TRESCIA SIWZ

Dziatajac zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907),
w zwigzku z pytaniami WykonawcOw dotyczgcymi tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamaowienia
— Zamawiajacy przesyta tres¢ pytan nadestanych do w/w postepowania wraz z odpowiedziami.

Pytania i odpowiedzi:

Pytanie 1. Zadanie nr 16

Bardzo prosze Zamawiajacego o wydzielenie z zadania nr 15 poz. 7 poniewaz Producent nie
produkuje juz tego papieru i nie na tez zastepczego .

Odpowied z: Zamawiaj gcy dopuszcza w pozycji 7 zadania nr 16 rozmiar pap  ieru 210mmx25m.

Pytanie 2 Zadanie nr 15

Czy Zamawiajacy dopusci w poz. 1 elektrode z zelem pétptynnym o $r 50mm? , badz elektrode z zelem
staltym o $r 55 mm ?

Odpowied z: Zamawiaj acy dopuszcz a elektrod e z zelem statym o $r. 55mm.

Pytanie 3 .Dotyczy zadania nr 17.

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania kaniul dozylnych wyposazonych w min. 3 paski rtg, pozwalajgce
na kontrole potozenia cewnika?

Odpowied z: Zgodnie z siwz.

Pytanie 4 .Dotyczy zadania nr 18 poz. Nr 6.

Czy zamawiajacy dopusci rekaw z fatldg w rolkach po 100mb? Wielko$¢ zapotrzebowania zostanie
odpowiednio przeliczona.

Odpowied z: TAK

Pytanie 5 .Dotyczy zadania nr 18 poz. Nr 14.

Uprzejmie prosimy o sprecyzowanie jakiej klasy testow Zamawiajacy wymaga: testéw zintegrowanych
klasy 5 czy tez testow wieloparametrowych klasy 4.

Odpowied z: Testow wieloparametrowych klasy 4

Pytanie 6 . Dotyczy zadania nr 18

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na wylgczenie rekawow papierowo-foliowych do sterylizacji (Lp. 1-7)
oraz utworzenie odrebnego pakietu? Podzielenie pakietu umozliwitoby wiekszej ilosci oferentom
ztozenie ofert atrakcyjnych pod wzgledem ceny, waloréw funkcjonalno-uzytkowych oraz jakosci.
Umozliwienie zlozenia ofert r6znym firmom pozwoli Zamawiajagcemu na dokonanie wyboru oferty
zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo.

Odpowied z: Zgodnie z siwz.

Pytanie 7 . Dotyczy zadania nr 18

Poz. 6 - Czy Zamawiajacy dopuéci do oceny rekawy papierowo-foliowe z zaktadkg, spetniajgce
wymagania SIWZ, o diugosci rolki 100 mb, po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania?

Odpowied z: TAK
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Pytanie 8 . Dotyczy zadania nr 18

Czy Zamawiajacy dopusci do oceny rekawy papierowo-foliowe, spelniajgce wymagania SIWZ, o
wartosci przenikania powietrza 11,4 p/Pa*s, ktora spetnia wymagania normatywne (PN EN 868-3 pkt.
4.4.10) i nieznacznie odbiega od wartosci wymaganej?

Odpowied z: NIE

Pytanie 9 Dotyczy zadania nr 18

Czy Zamawiajacy dopusci do oceny rekawy papierowo-foliowe, spetniajgce wymagania SIWZ, o
wartosci niezwilzalnosci woda réwnej 40 sek., ktéra spetnia wymagania normatywne (20s - PN EN 868-
3 pkt. 4.4.13) i bardzo nieznacznie odbiega od wymagan Zamawiajacego?

Odpowied z: NIE

Pytanie 10 . Dotyczy zadania nr 18

Czy Zamawiajacy dopusci do oceny rekawy papierowo-foliowe, spelniajgce wymagania SIWZ, o
wytrzymatosci na rozcigganie na sucho w kierunku walcowania nie mniej niz 7,2 kN/m zamiast 7,3
kN/m oraz w kierunku poprzecznym nie mniej niz 3,8 kN/m zamiast 4 kN/m ? Proponowane warto$ci
nieznacznie odbiegajg od wymagan Zamawiajgcego oraz spetniajg wymagania normy PN EN 868-3 pkt.
4.4.15.

Odpowied z: NIE

Pytanie 11 . Dotyczy zadania nr 18

Czy Zamawiajacy dopusci do oceny rekawy papierowo-foliowe, spetniajgce wymagania SIWZ, o
temperaturze zgrzewania 180°C — 220°C?

Odpowied z: TAK.

Pytania nr 12 dot. zadania nr 6
Czy Zamawiajacy dopusci obtozenie do artroskopii kolana o skiladzie:

1 serweta stotu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm
4 reczniki do rgk =1
2 tadmy przylepne 9 x 50 cm ==
1 serweta na st6t do instrumentarium sktadana 150 x 190 cm Gx50cn
1 elastyczna pohczocha 22x75 cm

1 serweta do artroskopii 230 x 320 cm z torebkg na ptyny
z otworem o srednicy 5cm 78 ¢ 145 o1 R ——

1 serweta na st6t do instrumentarium 150 x 190 cm P 0 x 190 cm
+ osobno pakowane ostony na przewody 15 x 200cm o %
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Odpowied z: NIE Ej

Pytania nr 13 dot. zadania nr 7
Czy Zamawiajgcy dopusci zestaw do artroskopii stawu biodrowego o sktadzie:

1 serweta stotu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm,
1 serweta 100 x 150cm

—
2 tasmy przylepne 9 x 50 cm — u
1 ostona na konczyne 36 x 120cm
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230 x 260 cm

[ 36x120cm U=20x85cm 150x 300 cm 150x 190 cm



1 serweta z wycieciem z tatg chtonng i uchwytem
na przewody 230 x 260 cm, wyciecie 20 x 85 cm,
tata chtonna 50x100 cm

1 przylepna serweta z tatg chtonng 150 x 300cm

1 serweta na st6t do instrumentarium 150 x 190 cm

Odpowied z: NIE

Pytania nr 14 dot. zadania nr 9
Czy Zamawiajgcy dopusci zestaw do artroskopii kolana o skfadzie:

1 serweta stotlu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm [I I:I

2 reczniki do rak

1 uchwyt na przewody z rzepami 2,5 x 30 cm

1 serweta ginekologiczna 60 x 120 cm ze zintegrowang przestong

i torebka na ptyny, z otworem 9 x 12 cm

1 serweta ginekologiczna 270/230 x 260 cm, 78 x 145 cm
Z otworem 24 x 21 cm ze zintegrowanymi nogawicami

1 serweta na st6t do instrumentarium 150 x 190 cm

Odpowied z: NIE

Pytanie 15 . Zadanie 20 poz. 4

Czy Zamawiajacy wymaga, aby igly potautomatyczne do pobierania wycinkow histopatologicznych
(Zadanie 20 poz. 4) posiadaty mozliwos¢ pobrania wycinkéw na 1 cm i 2 cm, blokade zabezpieczajaca
przed przypadkowym wystrzatem, dodatkowy mandryn, Sciggalng kaniule zewnetrzng oraz zatyczke
(tak jak obecnie stosowane)?

Odpowied z: Zamawiaj acy dopuszcza.

Pytanie 16 . Zadanie 18 poz. 14,16

Czy Zamawiajgcy dopusci testy spetniajace wymogi SIWZ, w ktérych perforacja jest zastgpiona przez
nadruk wyznaczajacy miejsce, w ktorym nalezy przecig¢ wskaznik, aby podzieli¢ go na dwie réwne
czesci, zgodne z aktualnie obowigzujaca norg ISO 11140-1? Zgoda Zamawiajgcego pozwoli na
ztozenie wiekszej liczby ofert konkurencyjnych cenowo.

Odpowied z.TAK

Pytanie 17 . Zadanie 18 poz. 15
Czy Zamawiajacy dopusci testy arkuszowe Bowie-Dick zgodnie z aktualnie obowigzujaca normg
ISO 11140-3?

Odpowied z: TAK

Pytanie 18 Zadanie 18 poz. 16

Czy Zamawiajacy dopusci testy spetniajace wymogi SIWZ, w opakowaniu a* 240/480szt., z
zaokragleniem ilosci opakowan zgodnie z zasadami matematyki?

Odpowied z: TAK

Pytanie 19 .Dotyczy zadania nr 3.
Czy zamawiajacy zgodzi sie na wydzielenie z pak. 3 poz. 1,2 oraz 5 do osobnego pakietu?
Odpowied z: Zgodnie z SIWZ.
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Pytanie 20 .dotyczy zadania nr 4

Czy zamawiajacy dopusci w pakiecie 4 w pozycji 1 folie 0 rozmiarze catkowitym 15x20 (rozmiar okna
przylepnego 10x20cm)

Odpowied z: TAK

Pytanie 21 .dotyczy zadania nr 5

Czy zamawiajacy dopusci w pozycji 5 zestaw o nastepujgcym sktadzie:

- serweta na ramie 228cmx260cm z przylepnym wycieciem ,U” o wymiarach 16cmx95cm,;

Serweta zintegrowana ze zbiornikiem na ptyny wykonanym z polietylenu z dwoma zaworami
umozliwiajgcymi podigczenie ssaka

-serweta przylepna 250cmx150cm

-serweta przylepna 100cmx75cm

-serweta na stolik instrumentariuszki 200cmx150cm

-serweta na stolik Mayo 80cmx145cm

-4 serwetki do rak

-2 tasmy samoprzylepne 10cmx55cm

Odpowied 2:TAK

Pytanie 22 .dotyczy zadania nr 7

Czy zamawiajacy dopusci w pakiecie 7 zestaw o0 nastepujgcym skladzie:

-oblozenie na pacjenta zintegrowane z serwetg na ekran anestezjologiczny 300cmx350cm z
rosciggliwym otworem na koriczyne ~15cm oraz dwiema przezroczystymi kieszeniami z polietylenupo
obu bokach,

- serweta na stolik instrumentariuszki 200cmx150cm

-serweta na stolik Mayo 80cmx145cm

-rekaw na konczyne 35cmx100cm

2 tasmy samoprzylepne 10cmx55cm

Odpowied z: NIE

Pytanie 23 .dotyczy zadania nr 9

Czy zamawiajgcy dopusci w pakiecie 9 zestaw o0 nastepujgcym skladzie:

- oblozenie ginekologiczne o wymiarach 240cm x 176cm zintegrowane z ostonami na konczyny i
otworem w czesci kroczowej o wymiarach 8,5cm x 11cm wraz ze zbiornikiem na ptyny o wymiarach
15,5cm x 23cm

- serweta na stolik instrumentariuszki 200cm x 150cm

- serweta nieprzylepna 75x90cm

- serweta na stolik Mayo 80cm x 145cm

- reczniczki do rgk 38cm x 38cm — 4 sztuki

- tasma przylepna OP — 10cm x 55cm

Odpowied z: NIE

Pytanie 24 . Zadanie nr 15 poz.1-3

Zwracamy sie do zamawiajgcego o dopuszczenie podania wyceny za opakowania z wiasciwym
przeliczeniem ilo$ci szt.

Odpowied z: Wyrazamy zgod e.

Pytanie 25 Zadanie nr 15 poz.2

Zwracamy sie do Zamawiajgcego o dopuszczenie elektrody pediatrycznej w ksztatcie kwiatka o
srednicy ok. 29mm, pozostate parametry bez zmian.

Odpowied z:  Wyrazamy zgod e.

Pytanie 26 Zadanie nr 16 poz.2
Czy Zamawiajgcy dopusci rozmiar papieru do E-53 tj. 129x135x3707?
Odpowied z: Wyrazamy zgod e.

Pytanie 27 Zadanie nr 16 poz.7

Zwracamy sie do Zamawiajgcego o dopuszczenie do Sony UPP 216 HD rozmiaru papieru 210x25 w
zwigzku z wycofaniem z produkcji papieru 216x257?

Odpowied z: Wyrazamy zgod e.
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